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Sattelsitzeinheit fir Lauflernhilfe Pluto
Montagesatz fur GroRe 1 / Art.-Nr.: 287.20.10
Montagesatz fur GrofR3e 2 / Art.-Nr.: 287.20.20

Montage

Ersatzteil:
287.00.38 Sattelsitz

Einstellen der Sattelsitzhdhe
Ist die Satteltsitzeinheit (Gewicht ca. 1.6/1,8 kg) an der Lauflernhilfe montiert, kann
die Sattelsitzhdhe stufenlos (ca. 430/510 mm bis 540/630 mm) eingestellt werden.

Zum Einstellen der Sattelsitzhéhe l6sen
Sie den Schnellspanner am Sattelauf-
nahmerohr. Stellen Sie den Sattel auf das
bendtigte Mall ein (Sattelrohr heraus-
ziehen). Richten Sie den Sattelsitz parallell
zum Gestell aus und klemmen das Satte-
Irohr mit dem Schnellspanner wieder fest.
Achtung! Max. Einstellhéhe, wenn das
Rohrende vom Sattelsitz im Schlitz
sichtbar wird.
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